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Zku3ebni laboratof &. 1146 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 5671/2025

Zakaznik: VAFO Production s.r.o.
K Bradku 94
25219 Chrastany

Vzorek Cislo: 9822

Misto odbéru: Cicenice

Upfesnéni mista odb&ru:  VAFO Cigenice - odtok kanal S 6

Predmét zkousky: odpadni voda Datum odbéru: 20.03.2025

Typ vzorku: smésny A, 401/2015 Sb Cas odbéru: 8:00 - 10:00

Typ rozboru: Datum pfijmu: 20.03.2025

Odbér v rozsahu akreditace: Ano Datum provedeni analyz: 21.03.2025 - 28.03.2025

Odebral: Kostal Filip

Zptsob odbéru: manualni

Postup odbéru: SOP &. 403 (CSN EN 1SO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-10, CSN EN
ISO 5667-14)

Ukazatel Hodnota | Jednotka | NM | ZkuSebni metoda Akr

pH 5,9 0,2 SOP 1A (CSN ISO 10523) P2| A

BSK-5 s potlacenim nitrifikace 32 mg/l 15% | SOP 3B (CSN EN ISO 5815-1, CSN ISO 17289) P2| A

CHSK-Cr 120 mg/! 15% | SOP 2B (CSN ISO 15705) P2| A

N-amoniakalni 44 mgll 10% | SOP 7 (CSN ISO 5664) P2| A

N-dusitanovy <0,05 mg/l SOP 9 (CSN EN 26777) P2| A

N-dusiénanovy 9,9 mgll 10% SOP 8 (CSN ISO 7890-3) P2| A

N-anorganicky 54 mg/l vypoget z N-NH4,N-NO2 a N-NO3 P2| A

Celkovy dusik 70 mg/l 15% | SOP 10 (CSN 10048:1996) P2| A

NL-105°C 46 mgl/l 10% | SOP 4 (CSNEN 872) P2| A F

P celkovy 0,91 mg/l 10% | SOP 6 (CSN EN ISO 6878) P2| A

Extrahovatelné latky 0,23 mg/l 20.0% | CZ SOP D06 02 059 (CSN 75 7506, STN83 0520-27:2015, ALS | A,S

STN 83 0530-36a, STN 83 0540-4, SFS 3010)

Poznamky ke vzorku:
F  -filtrovano pres filtr VWR 693

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozSifena standartni nejistota pro koeficient rozSifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
priblizné 95 %. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

P1 - zkouska provedena na pracoviti 1; Manesova 41/6, Ceské Budgjovice

P2 - zkouska provedena na pracovisti 2; COV Ceské Budgjovice, Hrd&jovice 598

ALS - zkouska provedend externim poskytovatelem ALS Czech Republic, s.r.0.; Na Harfé 336/9, Praha 9

PV - zkouska provedena externim poskytovatelem Povodi Vitavy, statni podnik; E. Pittera 1, Ceské Budgjovice

Akr. - zkouska v rozsahu akreditace: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedené na misté odbéru
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Ing. Hana Vondraskova
zastupce vedouciho laboratore

konec protakolu




